— UNIBAL

Uzivatelska prirucka

Nazev vyrobku: Papirové sterilizacni sacky Stericlin
s indikatorem parni sterilizace dle DIN EN ISO 11607-1, -2
- papirové steriliza¢ni sacky skladané

Katalogové cislo: prislusna katalogova ¢isla viz katalog na www.unibal.cz

Postup pri pouziti:

Papirové sterilizacni sacky Stericlin ve formé sacku sklddanych jsou vyrobeny z medicinského steriliza¢niho
papiru gramaze 60 g/m?> Slouzi jako steriliza¢ni obaly pro parni sterilizaci. K tomu jsou tyto obaly vybaveny
indikdtorem parni sterilizace - t¥ida 1 dle CSN EN ISO 11140-1.

L. Uzavirani steriliza¢nich obalt se provadi vyhradné svarovanim na impulsnich nebo pribéznych
svareckach steriliza¢nich obaltl. Jiny zptisob uzavirani steriliza¢nich obalt je nepfipustny. Doporucena
svarovaci teplota je cca 180 °C, spravnou pevnost svaru je véak nutno vzdy prezkouset. Zasada je
postupovat vzdy od nizéi teploty, az svar ziska potfebnou pevnost. Pevnost svaru po svareni musi byt
o0 néco vyssi, nez pevnost ptivodnich pramyslovych svarti na obalech. POZOR! Pfi vyssich teplotach
dochazi k zahnédnuti svaru a pevnost svaru klesa.

2. Po sterilizaci méni indikator barvu z ¢ervené na hnédou.

3. Steriliza¢ni obaly se doporucuje plnit cca na 3/4 jejich maximalniho obsahu. Svar provadime cca
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uprostfed modrého pruhu v horni ¢asti obalu.

V pripadé jakychkoliv dotazii se obratte na firmu Unibal s.r.o.

Uvedeny vyrobek miiZete objednavat na adrese:

UNIBAL s.r.0., Za Hfistém 2567/10, 370 10 Ceské Budéjovice
tel.: 385 342 762

fax: 385 345013

e-mail: unibal@unibal.cz

06/2008
Unibal spol. sr. 0. Tel.: 00420 38 534 27 62 Unibal spol. sr. o. Tel.. 00420 38 722 50 07 ICO: 4820 2941 Bankovni spojent:
Za Hristém 2567/10 Fax: 00420 38 534 50 13 Usilné 99 Fax: 00420 38 722 50 06 DIC: CZ4820 2941 Cs0B Ceské Budgjovice
CZ - 370 10 Ceské Budgjovice Mobil: 00420 602 409 049 CZ - 370 10 Ceské Budgjovice Mobil: 00420 602 409 059 unibal@unibal.cz €. 0. 219061/ 0300

Firma je zapsdna v Obchodnim rejsfiku u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C, viozka €. 2223.



